
Tag 
All Up® Belly 
ud af posen.
Fjern og læs vejledningen
placeret på puden.
  

Placer All Up Belly® på patienten før 
eller under patientens vending.

Alternativt kan du puste den 
puden på forhånd, placere 
patienten på puden, og derefter 
lukke luft ud, indtil løftehøjden er 
korrekt. se pkt. 4

Sørg for, at den blå ventil vender 
opad efter vendingen.

Pust puden op, så patienten lige 
løftes op fra over� aden.

Pust IKKE puden op, så den er hård. 
For at opnå optimal a� astning skal 
den være blød og eftergivende.

Du kan bruge en hvilken som helst 
pumpe. 

Brug din hånd til at kontrollere 
løftehøjden. 
Patienten bør kun være løftet så 
meget, at patienten ikke rører 
over� aden. 
Juster løftehøjden om nødvendigt.

Luk den blå sikkerhedsventil 
efter justering.
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Quick guide

All Up® Belly må IKKE være helt oppustet.

For at opnå optimal lindring skal den være 
blød og eftergivende, hvilket giver a� astning.

Kontroller puden regelmæssigt i henhold til 
de kliniske retningslinjer.
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